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Copyright

© 2020 HELLMUT RUCK GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument darf ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung durch die HELLMUT RUCK GmbH weder kopiert, be-
arbeitet, vervielfältigt, noch übersetzt werden.

ROOM MOVE Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

Sie haben sich mit dem Kauf eines RUCK® ROOM move für ein hochwertiges 
Produkt aus der RUCK® ROOM move Möbelserie entschieden. Dieses integ-
riert konsequent die Praxiserfahrungen vieler Fußpfl eger und Podologen und 
trägt den gestiegenen Ansprüchen an Funktion und Hygiene Rechnung. Hohe 
Beweglichkeit, leichtgängige Schubladen und Funktionalität, wurden mit der 
Schrankserie RUCK® ROOM move Wirklichkeit.

Alle Schränke unterliegen einer permanenten Qualitätskontrolle. Sollten Sie den-
noch einmal Probleme oder Fragen haben, so wenden Sie sich vertrauensvoll an 
unsere Serviceabteilung.

Für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen bedanken wir uns hiermit herzlich und 
wünschen Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit viel Freude mit unserem Produkt.

Bitte lesen Sie vor Inbetriebnahme diese Gebrauchsweisung aufmerksam durch 
und bewahren Sie diese sorgfältig auf.

Ihre HELLMUT RUCK GmbH

Die RUCK® ROOM Möbel gibt es in verschiedenen Ausführungen. In unserem 
Handbuch fi nden Sie eine Vielzahl von Möglichkeiten diese nach Ihren Wün-
schen zusammen zu stellen.

Dies ist die Originalbetriebsanleitung des Herstellers.

1. www.hellmut-ruck.de
2.  Suchbegriff : 

"Ihr Artikelcode"
3. Downloads

https://www.hellmut-ruck.de

CMM0701

Downloads

80853xx_GA_RUCK-ROOM-move_XX_2020-xx-xx
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01:  Arbeitsplatte aus Formholz, 
CPL beschichtet

02: Silikon-Griff 
03: LED-Schubfach (optional)
04: Softclose- und Tip-On-Technik
05: Seitenwände aus Metall
06: Zusatz-Schubfach (optional)
07: Leichtlaufrollen für harte Böden
08: Griff e (optional)

09: Geräteblende (optional)
10: Handstückablage (optional)
11:  Positionierungsstifte 

für Fußpfl egegerät
12: 4-fach Steckdose
13: Netzstecker
14: Silikon-Blende
15: Revisions-Klappe
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Allgemeine Informationen und SicherheitshinweiseAllgemeine Informationen und Sicherheitshinweise

ERKLÄRUNG ZU DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG

Die Hellmut Ruck GmbH behält sich alle Rechte zur Änderung und Ergänzung 
dieser Gebrauchsanweisung vor. Die Hellmut Ruck GmbH hat große Sorgfalt da-
rauf verwendet, diese Anleitung frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen zu 
halten. Sollten Sie Fehler oder Ungenauigkeiten bemerken, informieren Sie uns 
bitte. Jedoch besteht seitens der Hellmut Ruck GmbH keinerlei Haftung für Feh-
ler in dieser Gebrauchsanweisung sowie daraus resultierende Folgeschäden, die 
sich aus der Bereitstellung dieser Gebrauchsanweisung oder der Verwendung 
derselben während des Gebrauchs des Produktes ergeben.

Die Weitergabe und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet, 
soweit nicht durch die Hellmut Ruck GmbH ausdrücklich genehmigt.

Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge 
der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch oder der Nicht-
beachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden. 

ABKÜRZUNGEN UND SYMBOLE

Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für den Menschen oder 
für das Produkt. Es muss unbedingt beachtet werden.

Dieses Symbol kennzeichnet nützliche Hinweise. 
An dieser Stelle werden zusätzliche Informationen zum 
Produkt und dessen Bedienung gegeben.

Entsorgungshinweis
beachten

SICHERHEITSHINWEISE

Explosionsgefahr
Der Betrieb des RUCK® ROOM move in explosionsgefährdeten 
Räumen kann zur Auslösung einer Explosion führen.

Gefahr durch Krankheitsübertragung
Unzureichende Desinfektion kann zur Übertragung von Krankheiten 
führen. Unbedingt die Anforderungen des nationalen zuständigen 
Gremiums für Hygiene und Desinfektion beachten. Das Produkt 
regelmäßig desinfi zieren (siehe Hinweise zur Desinfektion und Pfl ege).

Brandgefahr
Reinigungs- und Desinfektionsmittel nicht in Steckdosen oder 
Lampenhalterungen sprühen.

Gefahr durch Stromschlag
Sollten Sie Beschädigungen an der Netzanschlussleitung oder sonsti-
gen Leitungen feststellen, ziehen Sie bitte den Netzstecker und lassen 
Sie die defekte Leitung durch eine qualifi zierte Fachkraft ersetzen.

Brandgefahr
Es dürfen nur Fußpfl egegeräte in das dafür vorgesehene Fach ein-
gebracht werden, welche keine übermäßige Wärme entwickeln. 
Die erforderlichen Abmessungen zur guten Belüftung sind 
entsprechend den Herstellerangaben einzuhalten.

Verwendungszweck
Der RUCK® ROOM move ist für den Einsatz in Praxen für Fußpfl ege, Podologie 
und Kosmetik, sowie im klinischen Umfeld geeignet.

Einsatzort
Die Schränke dürfen nur in trockenen und nicht explosionsgefährdeten Räumen 
betrieben werden.

Betriebsart
Die Schränke sind für den Dauerbetrieb ausgelegt.
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ZubehörZubehör

Art.-Nr.: 1045201
Magnet Abwurfbehälter 
für RUCK® ROOM Möbel

B/H/Ø: 170/170/110 mm

Art.-Nr.: 1021501
Edelstahl-Instrumententablett

schwenkbar, B/T: 33,5/23,5 cm, 
Anbindung: Ø 16 mm

Art.-Nr.: 1045401
Magnet Handstückablage 
für RUCK® ROOM Möbel

H/B/T: 120/180/65 mm

Art.-Nr.: 1045901
Magnet-Universalablage 
für RUCK® ROOM Möbel

H/B/T: 300/200/105 mm

Art.-Nr.: 1065401
Magnet-Karteikartenhalter 
für RUCK® ROOM Möbel

weiß, B/T/H: 220/26/72 mm

Art.-Nr.: 1065501
Magnet-Spenderhalter 
für peclavus® Airlessspender

H/B/ Ø: 213/200/78 mm

Art.-Nr.: 1046601
pododesk Tablethalterung 
für RUCK® ROOM Möbel

Art.-Nr.: 1065201
Magnet-Handschuhspender Flex 
für RUCK® ROOM Möbel

H/B: 120/240 mm 

ZUBEHÖR

Vor dem Anbringen der Zubehörteile mit Magnethalter ist darauf 
zu achten, dass die Metalloberfl äche und die Magnetfl äche frei 
von Schmutzpartikeln ist.
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ZubehörZubehör

Art.-Nr.: 10847xx
Ordnungssystem für Room light/move/corpus

Art.-Nr.: 1084901
Instrumentenschrägablage für RUCK® ROOM S

Art.-Nr.: 1084902
Instrumentenschrägablage für RUCK® ROOM M

Art.-Nr.: 1084903
Instrumentenschrägablage für RUCK® ROOM L

Art.-Nr.: 1085401
Antirutsch-Matte für RUCK® ROOM 
light/move/classic/corpus

B/T: 827/524 mm

Art.-Nr.: 1065601
Magnet Wandspender PLUS

manuell, 500 ml

Art.-Nr.: 1065301
Magnet 4fach Handschuhspender 
Flex für RUCK® ROOM Möbel

H/B: 505/240 mm
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InbetriebnahmeInbetriebnahme

INBETRIEBNAHME

Bitte überprüfen Sie vor Inbetriebnahme, ob die Netzspannung mit der auf dem 
Leistungsschild (im Motorfach) angegebenen Nennspannung und Frequenz 
übereinstimmt.

Der RUCK® ROOM move kann mit dem Netzkabel an jeder Schukosteckdose 
angeschlossen werden.

Handstückhalter kann je nach Wunsch an beliebiger Stelle magnetisch befestigt 
werden. Mit dem optionalen Halter für den Abwurfbehälter wird ebenso verfahren.

Vor dem Anbringen der Zubehörteile mit Magnethalter ist darauf 
zu achten, dass die Metalloberfl äche und die Magnetfl äche frei 
von Schmutzpartikeln ist.

LED Schubfach

Präsentieren Sie Ihre Instrumente in einem professio-
nellen Licht. Auch verpackete Instrumente wirken im 
LED-Licht eindrucksvoll präsentiert.

Die LED ist wartungsfrei.

90°90°

MONTAGE PODOLOG CIRCLE XL PROFESSIONAL
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Montage LupenleuchtenhalterMontage Lupenleuchtenhalter

1

MONTAGE LUPENLEUCHTENHALTER

1x Innensechskantschlüssel, Größe 4 mm
1x Kreuzschlitzschraubendreher

2



16 | | 17

8085301 | Gebrauchsanweisung RUCK® ROOM move | REV 05 | Überarbeitungsstand 24.11.2020 8085301 | Gebrauchsanweisung RUCK® ROOM move | REV 05 | Überarbeitungsstand 24.11.2020

Schubfach EntnahmeMontage Lupenleuchtenhalter

4

SCHUBFACH ENTNAHME

1
3
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Schubfach EntnahmeSchubfach Entnahme

2

CLICK! CLICK!

CLICK!

3
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Schubfach-Frontblenden JustierungSchubfach Einbau

SCHUBFACH EINBAU

CLICK!
1

2

SCHUBFACH-FRONTBLENDEN JUSTIERUNG

1

2

1x Torxschlüssel, Größe T20
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Ausbau Schubfach-FrontblendenSchubfach-Frontblenden Justierung

1x Torxschlüssel, Größe T20 AUSBAU SCHUBFACH-FRONTBLENDEN

2

1

3

1x Torxschlüssel, Größe T20
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Technische DatenTip-On Justierung

TIP-ON JUSTIERUNG

3 mm

TECHNISCHE DATEN

52524545

9191

7777

61614646

Netzanschluss: 230 V / 50 Hz

Laufrollen: 4 Stück Leichtlaufrollen für harte Boden, davon 2 gebremst

Steckdosen: Mehrfachsteckdose im Motorfach

ROOM move S ROOM move M ROOM move L

Außenmaße 
inkl. Silikongriff  

H/B/T
77/46/52 cm 77/61/52 cm 77/91/52 cm

Maße Motorfach
H/B/T

13,5/41,0/43,5 cm 13,5/30,5/43,5 cm 13,5/30,5/43,5 cm
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Reinigung und Desinfektion Ersatzteile und Entsorgung

REINIGUNG UND DESINFEKTION

Gefahr der Beschädigung durch falsche Pfl ege von Oberfl ächen

Desinfi zieren Sie die Kontaktfl ächen nach jeder Behandlung mit RUCK Flächen-
desinfektionstücher, Medizinprodukt, alkoholfrei (Art.Nr. 2967002, Art.Nr. 2967102 
oder Art.Nr. 2967202). Bitte beachten Sie die Einwirkzeiten der Desinfektionsmittel 
gemäß der Produktkennzeichnung. 

Keine konzentrierten Desinfektions-, Lösungs- oder Reinigungsmittel oder alko-
holhaltige Flüssigkeiten (> 50 % Alkoholanteil) verwenden. Keine Sprühdesinfek-
tion verwenden.

Achten Sie unbedingt darauf, dass die verwendeten Reinigungsutensilien sauber 
sind. Wenn mineralische Verschmutzungen wie Sand- und Staubkörner in den 
Putzmitteln eingelagert sind, kann dies zur Zerstörung der Oberfl äche führen. 
Keine Scheuermittel verwenden, wie z. B. Scheuermilch, Reinigungsschwämme, 
o.ä., die abrasive Partikel enthalten können. Rückstände von ausgelaufenen Flüs-
sigkeiten müssen unverzüglich mit einem weichen Tuch von der Oberfl äche ent-
fernt werden.

Für eine schonende Reinigung der Oberfl ächen verwenden Sie ein weiches 
Baumwolltuch oder das RUCK Mikrofasertuch oberfl ächenschonend (Art.Nr. 
2961601).

Vorsicht: Andere Reinigungstücher mit Kunstfasern können eine scheuernde Wir-
kung haben und daher die Oberfl äche angreifen.

Mit der Zeit können kleine Gebrauchsspuren an den Oberfl ächen entstehen. Die-
se fallen je nach Farbe und Lichteinfall mehr oder weniger auf. Sie stellen keine 
Minderung des Gebrauchswertes dar, sondern sind wie bei allen Oberfl ächen 
langfristig durch den Verschleiß im Praxisalltag nicht zu vermeiden. Flecken oder 
Verunreinigungen, verursacht durch Flüssigkeiten, welche die Oberfl äche angrei-
fen können (wie z. B. Propolis, Teebaumöl, chlorhaltige Reiniger, o.ä.), sind grund-
sätzlich von der Gewährleistung ausgeschlossen.

ERSATZTEILE

Ersatzteile erfragen Sie bitte beim RUCK SERVICE.

Telefon  +49 (0)7082. 944 22 55
Telefax +49 (0)7082. 944 22 59

E-Mail service@hellmut-ruck.de

ENTSORGUNG

Umweltgefährdung!
Falsche Entsorgung gefährdet unsere Umwelt

Der RUCK® ROOM move ist am Ende seiner Lebensdauer den zur Verfügung 
stehenden Rückgabe- und Sammelsystemen zuzuführen!
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NotizenGewährleistung

GEWÄHRLEISTUNG

Sie erhalten für das Produkt eine Gewährleistung von 2 Jahren. Normaler Ver-
schleiß bei Oberfl ächen, Rollen, Griff stücken, etc. und sonstigen beweglichen 
Bauteilen sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

Die Gewährleistung gilt ab Kaufdatum, an dem der Erstkunde das Produkt er-
worben hat. Das Kaufdatum ist mit Kaufbeleg nachzuweisen. Im Rahmen der 
Gewährleistung wird die HELLMUT RUCK GmbH fehlerhafte Produkte kostenlos 
reparieren oder - nach Wahl von RUCK – ersetzen. 

Voraussetzung ist die frachtfreie Zusendung des fehlerhaften Produkts zusam-
men mit dem Kaufbeleg. Für Reklamationen im Ausland sind die dortigen Vertre-
tungen zuständig. Im Zweifelsfalle bitte vor Rücksendung Rücksprache mit RUCK 
halten.

Die Gewährleistung entfällt, sofern nach unserer Feststellung der Fehler durch 
unsachgemäße oder falsche Installation/Montage oder Handhabung, Nichtbe-
achten der Gebrauchsanweisung, äußere Einwirkung, oder als Folge nichtautori-
sierter Reparatur oder Veränderung entstanden ist.

Die Gewährleistung beschränkt sich auf die Reparatur oder den Austausch des 
Produkts. Eine weitere Haftung (insb. Umsatz- oder Verdienstausfall) wird ausge-
schlossen. Stellt sich jedoch heraus, dass es sich um einen nicht von der Gewähr-
leistung erfassten Fehler handelt, oder dass die Gewährleistungsfrist abgelaufen 
ist, sind die Kosten für Überprüfung und Reparatur vom Kunden zu tragen.

Änderungen und Abweichungen von der technischen Ausführung bleiben vor-
behalten.
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NotizenNotizen



HELLMUT RUCK GmbH

Daimlerstraße 23
D – 75305 Neuenbürg

fon +49 (0)7082. 944 20
fax +49 (0)7082. 944 22 22

e-Mail kontakt@hellmut-ruck.de
web www.hellmut-ruck.de


