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Behandlungsliege MOON
TRANSPORTSICHERUNG

BITTE LESEN SIE DIESE ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DER TRANSPORTSICHERUNG
VOR INBETRIEBNAHME UND FÜHREN SIE DIE DARIN BESCHRIEBENEN SCHRITTE 
SORGFÄLTIG AUS!!!

BEI NICHTBEACHTUNG DROHT DIE BESCHÄDIGUNG IHRER BEHANDLUNGS-
LIEGE, SOWIE GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS!

WARNUNG!!!
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Behandlungsliege MOON TRANSPORTSICHERUNG
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 WARNUNG! 

Die Behandlungsliege darf ausschließlich an den beiden Armlehnenbefestigungen seitlich am 
Rückenteil mit eingebauter Transportsicherung bewegt werden. Die beiden roten Transport-
sicherungen müssen während dem Transport und dem Aufstellen, sowie beim Unterlegen der 
Nivellierungspads, an der Behandlungsliege montiert sein. 
Bewahren Sie die Transportsicherungen für spätere Umzüge auf. Sichern Sie die Liege damit 
erneut, auch wenn Sie die Position innerhalb des Aufstellungsortes verändern möchten. Gerne 
beraten wir Sie für den erneuten Transport Ihrer Behandlungsliege im Rahmen eines Umzugs.

Bei Nichtbeachtung kann die Behandlungsliege beschädigt werden

BEI NICHTBEACHTUNG DROHT GEWÄHRLEISTUNGS- UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS!

ERKLÄRUNG ZU DIESER GEBRAUCHSANWEISUNG
Die Hellmut Ruck GmbH behält sich alle Rechte zur Änderung und Ergänzung dieser Ge-
brauchsanweisung vor. Die Hellmut Ruck GmbH hat große Sorgfalt darauf verwendet, diese 
Anleitung frei von Ungenauigkeiten und Auslassungen zu halten. Sollten Sie Fehler oder 
Ungenauigkeiten bemerken, informieren Sie uns bitte. Jedoch besteht seitens der Hellmut 
Ruck GmbH keinerlei Haftung für Fehler in dieser Gebrauchsanweisung sowie daraus resul-
tierende Folgeschäden, die sich aus der Bereitstellung dieser Gebrauchsanweisung oder der 
Verwendung derselben während des Gebrauchs des Produktes ergeben. 

Die Weitergabe und Ergänzung dieser Gebrauchsanweisung ist nicht gestattet, soweit nicht 
durch die Hellmut Ruck GmbH ausdrücklich genehmigt. 

VERWENDETE SYMBOLE

 Dieses Symbol kennzeichnet eine Gefahr für den Menschen oder   
 für das Produkt. Es muss unbedingt beachtet werden.

 Dieses Symbol kennzeichnet nützliche Hinweise. An dieser Stelle werden
 zusätzliche Informationen zum Produkt und dessen Bedienung gegeben.

Vor dem Abladen der Behandlungsliege legen Sie zum Schutz der Bodenplatte eine 
Schutzunterlage (z. B. Fußmatte) vor die Palette.

1.
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Greifen Sie, wie abgebildet, an die beiden Armlehnenbefestigungen, rechts/links am
Rückenteil. Ziehen Sie die Behandlungsliege in Pfeilrichtung von der Palette bis die 
Bodenplatte auf der Schutzunterlage aufsitzt.

2.

Damit die Fußaufl agen beim Absetzen nicht mit der Palette in  Berührung kommen, drehen
Sie die Behandlungsliege um 180°. Öffnen Sie dazu das Handrad für die Rotation. 

3

Greifen Sie, wie abgebildet, an die beiden Armlehnenbefestigungen, rechts/links am
Rückenteil. Heben Sie die Behandlungsliege an, und lassen Sie die Palette von einer 
zweiten Person unter der Behandlungsliege herausziehen.

4.

Greifen Sie, wie abgebildet, an die beiden Armlehnenbefestigungen, rechts/links am  
Rückenteil. Heben Sie die Behandlungsliege an und lassen Sie durch eine zweite Person
zwei Nivellierungspads unter die Bodenplatte legen.

5.
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Drehen Sie die Behandlungsliege um 180°.6.

Greifen Sie, wie abgebildet, an die beiden Armlehnenbefestigungen, rechts/links am  
Rückenteil. Heben Sie die Behandlungsliege an und lassen Sie durch eine zweite Person
zwei Nivellierungspads unter die Bodenplatte legen.

7

Die beiden roten Transportsicherungen müssen vor Inbetriebnahme der Behandlungs-
liegedemontiert werden. Bei Nichtbeachtung kann das Rückenteil nicht geneigt werden, 
Antrieb und/oder Sitz- und Rückenteil können dabei beschädigt werden.

8.

Bevor Sie mit der Demontage der Transportsicherung beginnen, schützen Sie die Holz-
abdeckung der Hubverkleidung und die Bodenplatte der Behandlungsliege. Lösen Sie 
mit einem Innensechskantschlüssel die Innensechskantschraube, jeweils rechts/links 
und entfernen Sie diese mit der dazugehörigen Unterlegscheibe.

9.
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Bewahren Sie die Transportsicherungen für spätere Umzüge auf. Sichern Sie die Lie-
ge damit erneut, auch wenn Sie die Position innerhalb des Aufstellungsortes verän-
dern möchten - wenden Sie dazu Punkt 8 - 10 in umgekehrter Reihenfolge an.

Die Transportsicherung lässt sich jetzt leicht nach unten schwenken und abnehmen.10.
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